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TLAK - RELATIVNI (pretlak) 
S obzirom na veliki broj akreditiranih laboratorija za ovo područje vrlo je teško kvalitetno prikazati ovakvu usporedbu u bilo kakvoj tablici pa smo se stoga odlučili 
na grafički prikaz. Na grafu smo prikazali usporedbu svih komercijalnih laboratorija akreditiranih za umjeravanje mjerila relativnog tlaka u RH.  
Prikazane su najbolje mogućnosti svakog pojedinog laboratorija bez obzira na ispitni medij. X-os grafa prikazana je u logaritamskoj skali pa neka područja koja na 
grafu izgledaju značajna u stvarnosti su vrlo uska i razlike između CMC-ova labosa su zanemarive. Iako smo do sada u ovim usporedbama uredno imenovali 
laboratorije zbog GDPR-a se više nećemo. 
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S obzirom na veliku „gužvu“ na prošlom grafu odlučili smo se dati presjek mogučnosti laboratorija u nekoliko dijelova. 

Za područje 1 mbar do 1 bar  
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Za područje 1 bar do 100 bar 
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Za područje 100 bar do 4000 bar 

 

Zadnja izmjena: 03.04.2019. 

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

100 1000

m
ba

r 

bar 

relativni tlak (pretlak) 

BMB

lab1

lab2

lab3

lab4

lab5

lab6

lab7

lab9

lab10

lab11

lab12

lab13

lab14

lab15

lab16

lab17



Stranica 5 od 10 
 
TLAK - APSOLUTNI 
U ovom području nije toliki broj akreditiranih laboratorija pa je i sam prikaz puno pregledniji. 
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TEMPERATURA – OTPORNIČKI TERMOMETRI 
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TEMPERATURA – Digitalni termometri sa direktnim očitanjem i otporničkim osjetilom 
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TEMPERATURA – Stakleni termometri 
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TEMPERATURA – BLOK KALIBRATORI 
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RELATIVNA VLAŽNOST 
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Važno:  
BMB laboratorij ne odgovara za eventualne izmjene ili greške u Potvrdama o akreditaciji drugih laboratorija. Ukoliko primjetite bilo kakvu grešku slobodno nas 
kontaktirajte kako bi istu ispravili. 
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